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IMPLANTACIÓN DE
STENT DE SILICONA

Guía de 6 pasos
para uso veterinario
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Somos la línea VET de Stening, un referente en la
industria de dispositivos médicos con más de 20
años de trayectoria.

Nos enorgullece ofrecer stents de silicona
laringotraqueales específicamente diseñados
para uso veterinario.

Nuestra misión es proporcionar soluciones
mínimamente invasivas que mejoren la calidad
de vida de los animales.

Fabricamos todos nuestros productos en Europa,
asegurando el cumplimiento de la norma ISO
13485/2016, lo que garantiza la excelencia en
cada dispositivo.

¿Quiénes somos?



Son mínimamente invasivos
No producen rechazo (biocompatibles)
De fácil implante y remoción
Idóneos para casos benignos
No se fracturan
No es necesario ser cirujano

¿Por qué stents de    
  silicona?



Parálisis laríngea
Colapso traqueal
Colapso Laríngeo
GOLPP
BOAS 
Estenosis Nasal
Urgencias Respiratorias

¿Cuándo usar
un stent?

Escanea para ver
nuestro catálogo



Animal por tamaño Diámetro Largo

Razas toy y gatos 05 a 08 mm 20 a 50 mm

Razas pequeñas 09 a 12 mm 20 a 50 mm

Razas medianas 13 a 16 mm 30 a 60 mm

Razas grandes 17 a 20 mm 40 a 60 mm

Colocación paso a paso

2. Selección del diámetro y longitud
del stent

1. Elegir el stent adecuado

Puedes elegir entre dos versiones, ambas versiones son
visibles en radiografías: 

Transparente: Permite una mejor visualización
directa durante la colocación o para ver cicatrización
de tejido dañado por tumor, etc.
Radiopaco: Ideal para seguimiento radiográfico.



4. ¿Cómo se pliega el stent?

La técnica es muy sencilla. Se debe plegar el stent
usando la pinza elegida. Una vez plegado sobre el eje
latero-lateral: El stent se comprime ligeramente,
facilitando su inserción.

3. ¿Qué instrumental necesito?

Utiliza instrumental de rama larga, como pinzas Allis,
Bengolea o Alligator, ya que la laringe del paciente suele
estar a unos 20-25 cm de la arcada dentaria superior.



Se aprieta la prótesis como se muestra en la imagen,
hasta conseguir esa forma omega.

En caso de necesidad se puede aplicar xilocaína o
lidocaína en gel para facilitar la inserción del stent. 

5. Colocación del stent

Posicionamiento del stent:
Asegúrate de que los studs (protuberancias) del
dispositivo queden rostral a los pliegues vocales.



Liberación:
Suelta el stent en la posición deseada, este se expandirá.
Ajusta la posición con la pinza en caso que sea
necesario. Tenga en cuenta que siempre es mejor
ajustar la posición tirando que empujando.

Preparación del paciente:
Extiende la lengua del paciente hacia fuera y levanta el
maxilar superior para obtener una apertura oral
adecuada.



6. Algunas consideraciones

Algunos cirujanos prefieren suturar el stent en algún
punto. Esto queda a criterio del veterinario.
No es necesario administrar antibióticos
exclusivamente por la implantación del stent.

Comprueba la movilidad de la epiglotis:
Si la epiglotis no se levanta correctamente, significa que
el stent está demasiado rostral. 
Debe empujarlo más hacia caudal.
Solo debe verse un pequeño fragmento del stent desde
el exterior.



Ellos ya confían en nosotros

+40 instituciones en +14 países

Avenida Alfredo Palma 24,
Marbella, Málaga, España

info@abtvet.com

+34 662 63 11 16



Lo hacemos por ellos


